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ZnO y CuO en donde se utilizó síntesis por hidrotermal para crecimiento de los semiconductores. 
La caracterización morfológica y estructural se lleco a cabo por Microscopia Electrónica de 
Barrido (SEM), Microcopia Electrónica de Transmisión (TEM), la composición química y 
cristalográfica de los materiales se determinó por medios de Espectroscopia de Infrarrojo de 
Transformada de Furier (FTIR), Espectroscopia de Energía Dispersiva de rayos X (EDXS), 
Difracción de Rayos X (DRX), así mismo se llevó a cabo el Análisis Térmico Diferencial y 
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estos materiales.  
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1.1.1  Diabetes y la Detección  
 
La diabetes mellitus es un problema de salud mundial, el trastorno metabólico en 
la deficiencia de insulina e hiperglicemia se ve reflejado por la concentración en 
bajos o altos rangos de lo normal de 80-120 mg/dL (4.4 - 6.6 mM). Este 
padecimiento puede producir insuficiencia renal, ceguera, infartos e incluso la 
muerte, se calcula que cerca de 200 millones de personas en el mundo son afectadas 
con este padecimiento. Se espera que estas cifras aumenten a más de 300 millones en 
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el año 2030.1,2  El diagnóstico y control de la diabetes mellitus requiere un monitoreo 
constante de los niveles de glucosa en la sangre.2  
En la actualidad la necesidad del desarrollo de nuevos sensores de glucosa 
altamente eficientes se ha incrementado ya que se requiere una rápida y precisa 
detección de glucosa.3 Recientemente se han llevado a cabo diversas investigaciones 
para el desarrollo de sensores de glucosa tanto en muestras reales como en glucosa 
contenida en una solución electrolítica, las cuales han mostrado excelente capacidad 
de detección, basados en la electroquímica,4 quimioluminiscencia,5 entre otros. 
Actualmente los métodos para la detección de glucosa pueden ser clasificados en dos 
tipos: enzimático y no enzimático, estos dispositivos han presentado algunas 
desventajas las cuales se describen más adelante en este capítulo 
 
En la década de los 90, numerosos estudios han conducido al desarrollo de 
nuevos materiales que presenten características tales como: buena selectividad, 
sensibilidad, no toxicos, estabilidad,6 etc. y sean sustentables para la fabricación de 
sensores de glucosa. Debido a esto el continuo progreso de la nanotecnología en la 
ciencia ha llevado a la mejora de los materiales nanoestructurados con propiedades 
físicas, químicas y mecánicas únicas. Diversos materiales se han desarrollado desde 
el descubrimiento de los nanotubos de carbón por Iijima en 19917 por lo que basados 
en los resultados obtenidos y la caracterización de estas nanoestructuras, los 
fulerenos, nanohorns, nanoestructuras porosas y nanofibras de carbón han sido 
ampliamente estudiados teórica y experimentalmente. Así mismo se ha observado 
que los materiales basados en fuentes de carbón son ideales para aplicaciones como 
biosensores ya que son conductores biocompatibles, fácilmente funcionalizables y 
poseen elevada área superficial.8 
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Por otra parte, recientemente las nanoestructuras de óxido de zinc (ZnO) han 
atraído considerablemente el interés de diversos investigadores en aplicaciones de los 
biosensores debido a que poseen excelente biocompatibilidad, baja toxicidad, 
bioseguridad, alta velocidad de transferencia de electrones, mejor selectividad, buena 
sensibilidad y fácil preparación,9 además de ser un semiconductor tipo n, el cual 
presenta una banda de energía de 3.4 eV10 lo que lo convierte un buen material para 
la conducción de electrones.  
 
Por otra parte, el óxido de cobre (CuO) es considerado un importante óxido 
metálico de transición tipo p, con una energía de banda prohibida de 1.2 eV, así 
mismo es considerado un buen catalizador y un medio para detección de gas, además 
de ser un material prometedor para la fabricación de celdas solares debido a sus 
propiedades fotoquímicas.11,12 Además, en los últimos años el CuO ha sido propuesto 
como un favorable electrodo para sensor de glucosa electroquímico no enzimático 
debido a que no es tóxico, es fácil de producir, de almacenar y económico,13 por lo 
cual es considerado un material sustentable para sensores de glucosa.  
 
Con base en lo anterior, podemos observar que los sensores de glucosa 
presentan gran importancia en el área médica, por lo tanto, en este proyecto se ha 
propuesto diseñar nuevos materiales basados en nanomateriales con fuente de 
carbón, ZnO y CuO, que presenten alta sensibilidad y selectividad, ya que éstos han 
presentado diversas propiedades físicas y químicas que contribuyen al desarrollo de 
estos dispositivos. Para dicho propósito, en este trabajo de investigación los estudios 
experimentales fueron llevados a cabo en una solución electrolítica de NaOH con la 
adición de diferentes concentraciones de glucosa y aplicando diferentes velocidades 
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de barrido, utilizando un potenciostato/galvanostato Biologic para la pruebas 








Recientemente se ha incrementado la tendencia de desarrollar sensores de 
glucosa amperométricos. Este tipo de dispositivos se basa en la aplicación de un 
potencial fijo sobre un electrodo de trabajo respecto a un electrodo de referencia.14 
Estos sensores pueden clasificarse en enzimáticos y no enzimáticos, los cuales se 
describen brevemente a continuación. 
 
1.2.1 Sensores Enzimáticos 
 
Los sensores enzimáticos combinan la selectividad de las enzimas con la 
simplicidad de los transductores amperiométricos, donde el analito difunde primero a 
través de la solución y posteriormente hacía la membrana, hasta entrar en contacto 
con el centro activo de la enzima, en donde se genera un producto, el cual tiene por 
lo general propiedades redox. Este es oxidado o reducido sobre el electrodo, 
formando un producto que se difunde nuevamente a la solución.15 Por otra parte una 
de las enzimas más utilizadas en el desarrollo de biosensores para la detección de 
glucosa es la glucosa oxidasa (por sus siglas en ingles GOx) debido a la alta 
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selectividad que presenta;16 por lo que se han desarrollado diversos métodos de 
síntesis para la incorporación de GOx, tales como: adsorción química,17 
reticulación,18 auto ensamble,19 incorporación en pasta de carbón,20 polímeros,21 sol 
gel,22 etc. 
Sin embargo, la actividad de la GOx se ve fácilmente afectada por factores 
como la temperatura, humedad, pH y químicos tóxicos. Por lo que es deseable 
desarrollar un sensor electroquímico no enzimático libre de interferencias y estable 
para la detección de glucosa.   
 
1.2.2 Sensores no Enzimáticos 
 
Los sensores no enzimáticos se basan en la oxidación directa de la glucosa 
mediante el uso de diferentes sustratos a base de metales preciosos y aleaciones 
metálicas que contienen platino,23,24,25 cobre,26 y electrodos modificados con 
níquel,27 bismuto,28 plata29 y mercurio,30 así como algunos óxidos metálicos tales 
como ZnO, CeO, MnO2, ZrO2, CuO y NiO.31 Sin embargo, las investigaciones 
realizadas reportan que los electrodos fabricados con estos materiales presentan 
pobre selectividad y sensibilidad, causada por el envenenamiento de la superficie 
debido a los intermediarios adsorbidos y la interferencia de iones cloruro presente en 
los fluidos fisiologicos.6 
 
A continuación, se describe el posible mecanismo para la fabricación de 
biosensores de glucosa el cual puede ser propuesto de acuerdo a las ecuaciones 




(1) O2 g(aire/interface líquida)↔O2 ads (MOx) 
(2) O2 ads(MOx) + 2e-(MOx) ↔2O- ads (O-/O2-) 
(3)  Glucosa+O-→Glucon-δ-lactona+2e- 
(4) Glucon- δ-lactona  → Hidrolisis  → Ácido glucónico 
 
Los primeros reportes sobre sensores de glucosa tienen su origen en 1962 
cuando Clark y Lyons33  describieron una medición potenciométrica acoplada con la 
enzima de glucosa oxidasa para determinar hiperglucemia en el plasma sanguíneo. El 
éxito de los sensores electroquímicos de enzimas acopladas se debió en parte a la 
excelente selectividad que la enzima tiene para analitos de interés biomédico, así 
como la simplicidad y sensibilidad de las mediciones electroquímicas.34 En 1973, 
Guilbault y Lubrano35 desarrollaron un electrodo enzimático para la medición de 
glucosa en la sangre basado en el monitoreo del peróxido de hidrógeno, los 
resultados de los biosensores ofrecieron buena exactitud y precisión en contacto con 
100 µL de una muestra de sangre. Actualmente los nanomateriales han impactado en 
gran manera debido a las propiedades que estos presentan, por lo que han sido 
ampliamente investigados para aplicación en sensores de glucosa. 
 
En años recientes se han sintetizado diversos compuestos a base de carbón6, 7 
para aplicaciones en sensores de glucosa tal como lo reportaron, en 2006, Vamvakaki 
et al.36 quienes demostraron que las nanofibras de carbón (NFCs) son los mejores 
sustratos para la inmovilización de proteínas y enzimas en el desarrollo de 
biosensores. Debido a que los resultados obtenidos indicaron alta sensibilidad, largo 
tiempo de vida y excelente reproducibilidad de medición bajo un período extenso, 
estos materiales de nanofibras (NFs) de carbono son prometedores para el desarrollo 
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de biosensores altamente estables.  Más tarde en el 2009, Liu et al.37 desarrollaron un 
sensor de glucosa no enzimático basado en un electrodo de pasta de nanofibras de 
carbón  y nanopartículas de Niquel (NFC-NPNi), utilizando diversas concentraciones 
de glucosa, donde los mejores resultados fueron obtenidos a una concentración de 2 
mM y 4 mM. Así mismo, este dispositivo exhibió una sensibilidad de 3.3 µA mM-1, 
límite de detección de 1 µM, una rápida respuesta y un coeficiente de correlación de 
0.9997 para la determinación de glucosa.  
 
Basados en diversos reportes sobre el ZnO en sensores de glucosa 
enzimáticos en el 2011, Dar et al.38 fabricaron un biosensor de glucosa no enzimático 
altamente sensible, el cual está basado en nanobarillas de ZnO que poseen una 
estructura tipo wurzita (ZnS), obtenidas mediante el método de hidrotermal. El 
biosensor fue probado en un amplio rango de concentración de glucosa entre 10 M y 
1 µMol, este presentó una sensibilidad de ~5.601 µA cm-2 mM -1 y un límite de 
detección de 0.5 µM con un coeficiente de correlación (R) de 0.97531. Lo que lo 
hace una forma simple y útil de sintetizar nanomateriales de ZnO como mediadores 
de electrones eficientes para la fabricación de biosensores de glucosa no enzimáticos. 
 
Por otra parte, diversos investigadores han dado a conocer que uno de los 
semiconductores que presenta gran capacidad de detección para la glucosa es el 
cobre (Cu) en sus diversos estados de oxidación,33-41 como lo reportado por Wang et 
al. en el  2009,39 que llevaron a cabo la síntesis de nanofibras de óxido cobre (NFs-
CuO) dopado con paladio (IV), (PCNFs) las cuales mostraron baja sobretensión, 
rápida y sensible corriente de respuesta con un bajo límite de detección. Ellos 
manifestaron que la interacción entre los materiales y la glucosa puede ser explicada 
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por los sitios activos del Pd en PCNFs ya que este tiene baja ocupancia de electrón 
en su orbital 3d en comparación a los sitios del Cu, lo que puede funcionar como un 
ácido de Lewis para adsorción de moléculas de glucosa polar, que son bases de 
Lewis, a través de sus pares de electrones no enlazados. Por lo que, el tiempo de 
residencia incrementa para las especies reactantes dentro de la interfaz electrificada 
que se produce en superficie del electrodo, junto con el aumento de actividad 
electrocatalítica hacia la oxidación de la glucosa. Los autores sugieren que este 
método proporcionará una plataforma conveniente para el diseño a gran escala y la 
construcción de sensores y electrocatalizadores eficaces.  
 
En el mismo año, este grupo de investigadores sintetizaron NFs-CuO por 
electrohilado con alta relación superficie-volumen. El electrodo modificado de NFs-
CuO mostró una rápida respuesta, buena estabilidad, alta sensibilidad, buena 
selectividad y resistencia hacia la contaminación del electrodo para la detección de la 
glucosa, atribuido a la gran área superficial, estabilidad química y a la estructura de 
red 3D de las películas NFs-CuO. Por lo que todos los resultados sugirieron que las 
NFs-CuO son un prometedor electrodo para la fabricación de sensores 
amperométricos de glucosa sin enzima.40  
 
Tres años más tarde, Cao et al.41 obtuvieron microfibras de óxido de cobre 
(MFs- CuO) modificado con un electrodo de óxido de fluoruro de estaño. La 
actividad electrocatalítica del electrodo de MFs-CuO preparado por 40 wt% de 
nitrato de cobre mostró un rango lineal de 0.2 µM a 0.6 mM de glucosa con un 
coeficiente de correlación de 0.998, una alta sensibilidad de 2321 µA mM-1 cm-2 y un 
bajo límite de detección de 2.2 nM. Esto es atribuido a la transferencia directa de 
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electrones entre el CuO y el electrodo y al incremento del área superficial así como a 
los numerosos sitios de reacción interconectados sobre la superficie del electrodo y 
las nanopartículas de CuO. Así mismo, las pruebas bilógicas en orina y muestras de 
suero fueron satisfactorias en la detección de la glucosa lo cual demostró su potencial 
aplicación como sensor de glucosa no enzimático.  
 
En el 2013, Zhang et al.42 depositaron nanopartículas de óxido cúprico 
(NPsCuO) sobre nanofibras de carbón (NFCs) en las que no fue necesario modificar 
la pre-superficie. Debido a la funcionalización de las NPsCuO-NFs/GCE (electrodo 
de carbón vítreo) mostraron una mejor actividad electrocatalítica hacia la oxidación 
de la glucosa a una concentración de 2.0 mM. El sensor diseñado mostró un rango 
lineal de (R=0.992), una alta sensibilidad de 2739 µA mM-1 cm-2, bajo límite de 
detección a 0.2 µM, precisión aceptable, reproducibilidad y estabilidad para la 
detección de la glucosa. Posteriormente este fue probado exitosamente en detección 
de glucosa en suero de sangre humana. Por su parte en el mismo año, Ibupoto et al.43 
elaboraron un sensor de glucosa a base de nanohojas de CuO las cuales fueron 
obtenidas mediante el método sintético de hidrotermal. Los estudios obtenidos 
revelaron que la composición y la estructura de las nanohojas son altamente densas, 
uniformes y exhiben una buena forma cristalina. Además el sensor posee alta 
sensibilidad de 5.20 × 102 ȝA mM−1·cm−2, un amplio rango de detección lineal, 
buena selectividad, reproducibilidad y estabilidad. Por lo que estos materiales tienen 
potencial uso en sensores de glucosa no enzimáticos para el análisis de glucosa en 
muestras reales sanguíneas. 
Así mismo, Huang et al.44 sintetizaron y probaron tres diferentes 
nanoestructuras de CuO (nanopartículas, nanoplaquetas y nanobarras) como 
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biosensor, los electrodos exhibieron excelente catálisis para la oxidación de la 
glucosa. Mientras que el estudio electroquímico mostró alto efecto catalítico en las 
nanopartículas en comparación con las nanobarras y las nanoplaquetas. Lo que se 
atribuye a la habilidad de las nanopartículas para transferir electrones y la alta área 
superficial que estos presentan. El análisis amperométrico demostró que el electrodo 
modificado con nanopartículas de CuO posee buena detección de la glucosa con un 
rango lineal de hasta 6mM y una sensibilidad de 1.43 mA cm-2 mM-1 en 0.2M de 
NaOH. 
 
En el 2014, Zheng et al.45 desarrollaron un sensor de glucosa no enzimático 
con alta sensibilidad basado en NPsAg/NFCuO, los materiales fueron fabricados por 
electrohilado el cual se depositó sobre un vidrio conductor de óxido de indio y titanio 
(ITO) seguidas por una calcinación. Esta modificación condujo a una transferencia 
directa de electrones entre las CuO/NFs y el electrodo de ITO, lo que produjo una 
mejora en el rendimiento electroquímico y electrocatalítico del sensor de glucosa no 
enzimático. Bajo condiciones óptimas, el electrodo de Ag/NFCuO-ITO muestra alta 
sensibilidad de 1347 µA·mM−1·cm−2 y bajo límite de detección de 51.5 nM para la 
glucosa. 
 
En consecuencia nuevas investigaciones se han realizado para el desarrollo de 
nuevos materiales electroquímicos con aplicación en sensores de glucosa no 
enzimáticos los cuales combinan las propiedades del Zn y Cu tal como lo realizó 
Kumar et al. en el 2010,46 quienes crearon un película recubierta de nanopartículas 
de cobre (NPs-Cu) unidas a ZnO como electrodo. Este estudio indicó que el 
composito modificado de NPs-Cu/ZnO exhibe alta actividad electrocatalítica hacia la 
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oxidación de la glucosa, un límite de detección 2x10-7 M y una sensibilidad de 0.16 
µM-1. Los resultados obtenidos revelaron que la determinación de la glucosa puede 
ser fácilmente realizada utilizando compositos de películas de NPs-Cu/ZnO, además 
estos materiales poseen una mejor actividad catalítica hacia la glucosa con una alta 
estabilidad en la solución. Estos nuevos compositos de NPs-Cu/ZnO proporcionan 
una oportunidad como sensores electroquímicos de glucosa, por lo que esperan que 
tenga aplicaciones en muestras sanguíneas reales.  
 
Recientemente en 2013, Wu et al.47 sintetizaron exitosamente 
nanocompositos CuO-ZnO sobre un sustrato de platino (Pt) mediante la técnica de 
electrohilado y calcinación. Las nanofibras fueron usadas como un nuevo sensor de 
glucosa no enzimático. Utilizando 1.0 mM de glucosa y diferentes interferencias, el 
sensor fabricado exhibe buenas propiedades como una alta sensibilidad de 463.7 µA/ 
(mM·cm), un límite de detección de 1.26x10-7 M y buena relación lineal entre la 
corriente catalítica y la concentración de glucosa (R2=0.9996). Esta mejora puede ser 
atribuida al efecto sinérgico entre el ZnO y las nanofibras de CuO, que incrementó la 
conductividad de las nanofibras y proporcionó más sitios de reacción sobre la 
superficie del electrodo. La excelente selectividad, buena estabilidad y 
reproducibilidad del electrodo demostró su potencial uso como un sensor de glucosa 
no enzimático. Los resultados también demostraron que las nanoestructuras de CuO-
ZnO son atractivos materiales para la fabricación de sensores de glucosa eficientes. 
 
Diversos científicos han reportado que los nanomateriales exhiben amplias 
propiedades como es conductividad eléctrica y térmica, buena resistencia mecánica, 
elevada área superficial y estabilidad química. Éstos los hacen excelentes candidatos 
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para materiales avanzados, por ejemplo: en compuestos poliméricos,48 soportes de 
catalizadores,49,50,51 celdas de combustible microbianas,52 implantes neuronales y 
ortopédicos,53 materiales para almacenamiento de hidrógeno,54 materiales anódicos 
en baterías de litio y detectores químicos/ bioquímicos.55 
 
En la literatura científica se encuentran descritos diversos métodos para la 
síntesis de nanomateriales entre los que se encuentran la deposición por láser 
pulsado, deposición química fase vapor de metal-orgánicos, electrodepositación, 
evaporación térmica, etc.56 sin embargo algunas de estas técnicas requieren equipos 
muy sofisticados y de elevado costo que a menudo ofrecen rendimientos 
relativamente bajos que los hace poco rentables. Hoy en día el electrohilado e 
hidrotermal han despertado gran interés debido a que son técnicas relativamente 
sencillas y de bajo costo.57,58 Debido a esto se han vuelto métodos de síntesis de gran 


















De acuerdo a las estadísticas mundiales de la OMS, la diabetes mellitus es 
una de las principales causas de muerte en el mundo antes de los 70 años de edad y 
se prevé que estas cifras vayan en aumento en los próximos años. Se ha observado 
que los métodos de monitoreo actuales presentan gran desventaja hacia los pacientes. 
Por lo que esta enfermedad se ha convertido en una preocupación de salud mundial, 
lo que ha llevado a diversos investigadores a desarrollar nuevos sensores mediante la 
inmovilización enzimática los cuales han presentado grandes desventajas debido a la 
inestabilidad de la enzima. 
De acuerdo a lo anterior, es de vital importancia desarrollar nuevos 
dispositivos no enzimáticos para el monitoreo de la glucosa, que posean alta 
sensibilidad y selectividad. Para resolver este problema, numerosas investigaciones 
han explorado los nanomateriales, ya que presentan excelentes propiedades físicas y 
químicas, confiriéndolos en uno de los materiales con mayor potencial para el 




Basados en la información anterior y consientes de la vital importancia que 
los sensores de glucosa han presentado en el área médica, en este proyecto de tesis se 
propuso la obtención de nuevos materiales que presenten alta sensibilidad y 
selectividad basados en nanomateriales de ZnO, CuO, ZnO-CuO sobre sustratos de 








Los materiales nanoestructurados de carbón, ZnO y CuO obtenidos por 
electrohilado e hidrotermal, exhiben las propiedades requeridas para ser 



















1.5.1 Objetivo General 
 
Sintetizar y caracterizar nuevos materiales nanoestructurados de carbón, ZnO-
CuO mediante la técnica de electrohilado e hidrotermal y evaluar su funcionamiento 
como un sensor de glucosa no enzimático mediante técnicas electroquímicas. 
 
1.5.1 Objetivos Específicos 
 
 Establecer las condiciones óptimas para la producción de NFCs a partir de 
PAN, mediante la técnica de electrohilado y determinar las condiciones 
para una carbonización controlada.  
 Caracterizar las NFCs mediante Microscopía Electrónica de Barrido, 
Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X, Espectroscopia de 
Infrarrojo, Análisis Termogravimétrico y Análisis Térmico Diferencial. 
 Determinar las condiciones óptimas para la obtención de las 
nanoestructuras de ZnO/CuO mediante el sembrado y crecimiento de las 
nanopartículas sobre las NFCs. 
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 Caracterizar morfológica y estructuralmente, los materiales (NFCs/ZnO-
CuO) obtenidos, mediante las técnicas de Microscopía Electrónica de 
Barrido, Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X y 
Espectroscopia de Difracción de Rayos X. 
  Evaluar los materiales sintetizados mediante técnicas electroquímicos para 





























En este capítulo se describen los materiales utilizados en este proyecto 
además, de la descripción y fundamento de los equipos para la caracterización de los 
materiales obtenidos. 
 
Todos los químicos y reactantes utilizados en este trabajo fueron usados sin 
previa purificación.  poliacrilonitrilo (PAN, Mv= 150,000), dodecanotiol 
(CH3(CH2)11SH, 98% pureza), acetato de zinc ((Zn(CH3COO)2, 99.99% pureza), 
hexametilenotetramina (CH2)6N4, 99.5%, pureza), nitrato de zinc (Zn(NO3)2 6H2O, 
98% pureza) y N,N-dimetilformamida (DMF, 99.8% pureza) fueron obtenidos de 
Sigma-Aldrich, el nitrato cúprico (Cu (NO3)2·2.5 H2O), 98.3% pureza) fue 
proporcionado por Productos Químicos Monterrey S.A, el hidróxido de sodio y el 
alcohol etílico (grado industrial), fueron adquiridos de CTR, y el isopropanol (grado 
reactivo) fue proporcionado por J.T. Baker.  
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Las micrografías fueron tomadas del microscopio electrónico de barrido, 
ISM6701F, resolución de 1.5 nm a 30 kV y detector de rayos X, INCAX- Act, (FCQ-
UANL). Los análisis térmico gravimétrico y diferencial (TG-DTA) fueron llevados a 
cabo en el SDT 2960, (FCQ-UANL). Los rayos X (DRX) se realizaron en un D2 
PHASER A 26-X1-A2B0B2A, No. Serie 207623, detector ojo de lince, marca 
Bruker, (FCQ-UANL, Lab. De Materiales II). Los espectros de IR llevados a cabo en 
un espectrofotómetro FT-IR, Modelo 200X, Serie 20011, Marca INTERSPEC (FCQ-
UANL, Lab. de Materiales II). El estudio morfológico de TEM fue realizado en un 
microscopio electrónico de transmisión FEI TEM Titan G2 80-300, FEI Company, 
USA. Detector High Angle Annular Dark Field, HAADF (Gatan, USA), detector 
Annular Dark Field, ADF, un detector de STEM (Gatan, USA) y un detector EDXS 
(EDAX, NJ, USA) (CIIDIT-UANL). 
 
2.1 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 
 
Una de las tareas más importantes de los métodos de caracterización es la 
identificación, estabilización y evolución de los materiales. A continuación se 
describen brevemente el fundamento de las técnicas utilizadas en este proyecto. 
 
2.1.1 Espectroscopia de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) 
 
El FTIR es una técnica que se usa para obtener un espectro de absorción, emisión, 
fotoconductividad o dispersión Raman de un sólido, líquido o gas.59 
El FTIR utiliza un interferómetro para medir un espectro. La luz infrarroja va 
desde la fuente incandescente hasta un separador del haz luminoso, hecho 
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generalmente de KBr colocado a 45̊ con respecto al haz. Parte de la luz atraviesa el 
separador y parte se refleja en un ángulo de λ0̊. La luz reflejada incide sobre un 
espejo estacionario, mientras que la transmitida incide sobre un espejo que se mueve 
a velocidad constante. Los rayos retornan de los espejos para recombinarse en el 
separador. Los rayos del espejo móvil han recorrido una distancia diferente a la 
recorrida por los del espejo fijo y los dos tipos de rayos se combinan para crear un 
modelo de interferencia denominado interferograma (Figura 1).60 
 
En este trabajo el FTIR se utilizó para identificar la composición (grupos 
funcionales) de las nanofibras de polacrilonitrilo (PAN). En el cual se realizó un 
barrido de 400-4000 cm-1, para esta medición se tomó una pequeña muestra del 
material electrohilado. Además, para verificar que al terminar la calcinación de las 
nanofibras éstas estuvieran libres de los grupos funcionales del polímero, asegurando 









Figura 1. Diagrama de interferómetro en un espectro FT-IR. 
 
 
Fuente de luz IR 






2.1.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 
Esta técnica es utilizada en el área de ciencia de los materiales y materiales 
biológicos, en la cual se requiere observar muestras en tamaño nanométrico y 
micrométrico. 
 
El SEM es aquel en el que se utiliza un haz de electrones en lugar de un haz 
de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, que permite el 
enfoque de una gran cantidad de muestra. Produce imágenes de alta resolución, lo 
que significa que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser 
examinadas a una alta magnificación. En el SEM generalmente la muestra es 
recubierta con una capa de carbono o de un metal como oro para darle propiedades 
conductoras a la muestra. Posteriormente, la muestra se barre con electrones 
acelerados que viajan a través del cañón. Un detector mide la cantidad de electrones 
enviados que arroja la intensidad de la zona de muestra. 
 
Debido a lo antes mencionado en el SEM es necesario acelerar los electrones 
en un campo eléctrico, para utilizar de esta manera su comportamiento ondulatorio, 
lo cual se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde son acelerados 
mediante una diferencia de potencial de 1000 a 3000 voltios.  Los electrones 
acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras muy sensibles, como 
podrían ser muestras biológicas sin preparación adicional o muestras muy aislantes. 
Los voltios elevados se utilizan para muestras metálicas. Los electrones acelerados 
salen del cañón y se enfocan mediante las lentes (condensadora y objetiva), la cual 
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tiene como función reducir la imagen del filamento, de manera que incida en la 
muestra un haz de electrones lo más pequeño posible (Figura 2).61 
 
Esta técnica fue utilizada para conocer la morfología y tamaño de los 
materiales. La muestra fue colocada sobre una cinta de carbón y con una potencia de 
barrido de 15 kV- 30 k kV y una magnificación de 10 000x, 20 000x, 50 000x y 100 





















2.1.3 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
 
El objetivo de esta técnica es la interacción de los electrones con la material y 
la forma de obtener información tanto estructural como de caracterización de 
defectos. El microscopio electrónico puede obtener electrones acelerados con Ȝ 
asociada bastante menor de 1 Å, y por lo tanto se puede obtener al menos 
teóricamente. 62    
 
El TEM consiste en una fuente de emisión, que puede ser un filamento de 
tungsteno o bien una fuente de hexaboruro de lantano (LaB6). Para el caso del 
tungsteno el filamento puede ser o bien en la forma de una horquilla de pelo o bien 
pequeño y en forma de púa. Las fuentes de LaB6 utilizan un pequeño monocristal. 
Conectando dicho cañón a una fuente de alto voltaje (~120kV para muchas 
aplicaciones) comenzará a emitir electrones hacia el vacío. Esta extracción de 
electrones suele reforzarse con la ayuda de un cilindro Wehnelt. Una vez extraídos, 
las lentes de la parte superior del TEM manipulan los haces de electrones 
permitiendo su focalización al tamaño deseado y su localización sobre la muestra. 
 
La manipulación de los electrones se consigue mediante la combinación de 
dos efectos físicos. La interacción de los electrones con un campo magnético hace 
que estos se muevan de acuerdo a la fórmula vectorial F= (q.v) x B (siendo v y B, el 
vector velocidad del electro, B el vector campo magnético y "x" el producto 
vectorial). Este efecto permite que los electrones emitidos puedan ser manipulados 
por medio de electroimanes. Esta técnica permite la formación de una lente 
magnética de distancia focal variable, dependiendo de la distribución de flujo 
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magnético. Además un campo eléctrico puede deflectar la trayectoria de los 
electrones en un ángulo fijo. Mediante dos deflexiones seguidas pueden desplazarse 
lateralmente las trayectorias de los electrones. Esta técnica permite el desplazamiento 
lateral de los haces de electrones en el TEM, siendo esta operación especialmente 
importante para el barrido de los haces en la variante STEM.  
 
Las lentes del TEM permiten realizar la convergencia de los haces y el 
control del ángulo de la misma. Dicho control se ejerce modificando la cantidad de 
corriente que fluye a través de las lentes cuadrupolares y hexapolares y permite 
modificar los aumentos del TEM. La lente cuadrupolar consiste en un conjunto de 
cuatro bobinas situadas en los vértices de un cuadrado. La lente hexapolar 
simplemente incrementa el grado de simetría del campo resultante. 
 
Típicamente un TEM contiene tres conjuntos, las lentes condensadoras se 
encargan de la formación inicial del haz tras la emisión de los electrones. Las lentes 
de objetivo focalizan el haz sobre la muestra y finalmente las lentes de proyección se 
encargan de expandir el haz reflejado hacia la pantalla de fósforo u otro dispositivo 
de visualización tal como película. Los aumentos del TEM vienen dados por la razón 
de las distancias entre la muestra y el plano imagen del objetivo. 63 
 
2.1.4 Difracción de rayos X 
 
Se puede obtener información sobre la estructura cristalina de un material 
utilizando difracción de rayos X cuando un haz monocromático del mismo orden de 
magnitud que el espaciamiento atómico del material lo golpea, los rayos X se 
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dispersan en todas direcciones. La mayor parte de las radiaciones dispersas por un 
átomo anula la dispersada por otros átomos. Sin embargo, los rayos X que golpean 
ciertos planos cristalográficos en ángulos específicos se ven forzados en vez de 
eliminados. Este fenómeno se conoce como difracción. Los rayos X han sido 
difractados cuando se cumple la ley de Bragg,  
                                                 Sinθ 2d= λn                                                 (1) 
En un difractómetro, un detector móvil de rayos X registra los ángulos 2θ en 
los cuales se difracta el haz, dando un patrón característico de difracción. Si se 
conoce la longitud de onda de los rayos X, se puede determinar los espaciamientos 
interplanares y, finalmente, la identidad de los planos que causan dicha difracción 








Figura 3. Representación geométrica de la dirección del máximo de difracción. 
 
Los análisis de difracción de rayos X de las muestras se realizaron de 5-λ0̊ en 2θ, con 
un número de paso de 0.05̊ con un incremento de 0.5 segundos. La muestra fue 
colocada dentro del equipo sin necesidad de una previa molienda, en un porta 




2.2 SÍNTESIS DEL MATERIAL 
 
Para la obtención de las nanofibras fue utilizado un electrospining el cual consta de 
una fuente de poder de alto voltaje ES100P-20W/DAM, Gamma High KV, corriente 
máxima de 200 µA y 20 W, una bomba de infusión para jeringa KDS100, KD 
Scientific, INC, MA, USA, con una rango de velocidad de flujo que oscila entre 
0.001 µl/h y 2120 ml/h, como spinneret fue utilizado una jeringa de plástico 
desechables con capacidad de 5 cc. Terumo Medical Corporation SA de CV, México 
con agujas hipodérmicas de acero inoxidable de 27 G. Terumo Medical Corporation 
SA de CV, México, con punta plana, placas colectoras de aluminio y una caja de 
acrílico como aislante con pestañas para ajuste de distancia de trabajo entre la placa 
colectora de aluminio y el spinneret. 
 
2.2.1 Preparación de las nanofibras 
 
La preparación de las nanofibras se llevó a cabo en dos pasos. Una solución al 
9% (%P/V) fue preparada en 8 mL de N, N- diemtilformamida (DMF). A 
continuación, ésta se colocó en un baño de ultrasonido a una temperatura de 
aproximadamente de 40 °C durante 48 hrs, la solución fue electrohilada a 27 kV 
manteniendo una distancia de la placa recolectora a la punta capilar de 24 cm con 
una velocidad de flujo de 0.5 mL/h.  
 
Posteriormente las nanofibras recolectadas sobre la placa de aluminio fueron 
secadas a temperatura ambiente.16 La calcinación de las nanofibras se efectuó en dos 
etapas, la primera etapa consistió en la estabilización de los sustratos poliméricos en 
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una atmósfera de aire de 30 °C a 280 °C durante 2 hrs 50 min. Posteriormente los 
sustratos fueron carbonizados en una atmósfera de nitrógeno a una temperatura de 
280 °C a 1000 °C en 4 hrs 30 min.65  
 
2.2.2 Síntesis de nanopartículas de ZnO en suspensión coloidal 
 
Una solución de 20 mL de isopropanol y 0.0549 g de (Zn (CH3COO)2 fue 
colocada en agitación vigorosa a 50 °C y posteriormente diluida hasta obtener un 
volumen total de 230 mL. 66 
Por otro lado, una proporción de 0.016 g de NaOH (en pelets) se disolvió en 
20 mL de isopropanol a 50 °C. Posteriormente, la solución de NaOH fue añadida 
gota a gota bajo agitación continua a la solución de Zn(CH3COO)2 a una temperatura 
de 0 °C. Finalmente, la mezcla fue inmersa por 2 hrs en un baño de agua a una 
temperatura de 50 °C.66 
 
2.2.3 Decorado de nanopartículas de ZnO en las nanofibras de carbón 
 
Los sustratos fueron tratados con una solución de etanol y dodecanotiol al 2% 
en un reactor hidrotermal de vidrio bajo agitación vigorosa durante 10 min, 
posteriormente el reactor de vidrio que contenía la mezcla y las nanofibras fue 
sellado herméticamente, y colocado en una estufa a 100 °C durante 20 min. 
 
Los sustratos previamente tratados se sembraron mediante la inmersión de 
estos en una solución coloidal de nanopartículas de ZnO y 2-propanol durante 20 min 
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contenida en un reactor hidrotermal y calentados a 100 °C. Finalmente, éstos se 
lavaron con agua y etanol para eliminar cualquier impureza y secados a 150 °C.66 
 
Así mismo, también se realizaron experimentos de sembrado de 
nanopartículas in situ sin etanol/tiol. A continuación se describe el método utilizado: 
los sustratos de carbón fueron colocados dentro de un matraz con una solución de 
(Zn (CH3COO)2 disuelta en isopropanol a 50 °C bajo agitación vigorosa, 
posteriormente una solución de NaOH fue preparada a 50 °C en isopropanol. La 
solución de (Zn (CH3COO)2 con las NFCs fue colocada en un baño a 0 °C y se 
añadió gota a gota la solución de NaOH bajo agitación vigorosa. Finalmente la 
solución y los sustratos se colocaron en un baño a 50 °C durante 2hrs. Los sustratos 
fueron secados y lavados. 
 
2.2.4 Crecimiento hidrotermal de las nanoestructuras del ZnO sobre nanofibras 
de carbón.  
 
Una cantidad de 0.037 g Zn (NO3)2 ·6H2O y 0.0175 g 
hexametilenotetramina fueron mezclados en 25 mL de agua en agitación vigorosa, 
esta solución fue calentada a 90 °C junto con los sustratos sembrados en un reactor 
hidrotermal durante 5 hrs y posteriormente la solución fue reemplazada y calentada 







2.2.5 Crecimiento hidrotermal de las nanoestructuras del CuO sobre nanofibras 
de carbón y ZnO 
 
Una cantidad de 0.026 g de Cu (NO3)2·2.5 H2O y 0.017 g de 
hexametilenotetramina fueron mezclados en 50 mL de agua bajo agitación vigorosa. 
Esta solución fue colocada en un reactor hidrotermal junto con los sustratos (NFCs-
ZnO) y calentados a 90 °C.66 
 
2.2.6. Pruebas electroquímicas para sensado de glucosa 
 
2.2.6.1 Voltamperometría cíclica 
 
Una de las técnicas electroquímicas de mayor difusión y preferencia para la 
investigación de la cinética de los procesos electrónicos es la voltamperometría 
cíclica. 
 El trabajo en la voltamperometría cíclica involucra la selección de la 
velocidad de barrido de potencial adecuado; la cual es dependiente de las velocidades 
de los procesos de trasferencia electrónica implicados. En la mayoría de los 
experimentos se controla el potencial de un electrodo en contacto con el analito, 
mientras que se mide la resultante. Estas pruebas constan de dos o tres electrodos, 
electrodo de trabajo, el cual hace contacto con el analito. El segundo electrodo 
(electrodo de referencia) debe tener un potencial conocido con el que se medirá el 
potencial del electrodo de trabajo, además, de equilibrar los electrones añadidos o 
eliminados por el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar el cual pasa toda la 




Figura 4. Potenciostato/Galvanostato Biologic. 
 
Esta configuración puede generar algunas deficiencias, debido a que es 
extremadamente difícil para un electrón mantener un potencial constante mientras 
que pasa la corriente para hacer frente a los eventos redox del electrodo de trabajo. 
Por ello se debe colocar un electrodo auxiliar el cual pasa toda la corriente necesaria 
para equilibrar la corriente observada en el electrodo de trabajo (Figura 4).67  
 
A continuación se describen las condiciones en las que se llevaron a cabo las pruebas 
de los materiales. En las que se utilizó un electrodo de referencia de Ag/AgCl, un 
alambre de platino como electrodo auxiliar y el material sintetizado como electrodo 
de trabajo e hidróxido de sodio a 0.1M y 1M como electrolito soporte, donde la 
concentración utilizada para los resultado obtenidos fue a 1M y las concentraciones 
de glucosa se variaron de 0.1mM, 3mM, 5mM, 8mM y 10mM. Además estas 
pruebas fueron llevadas a cabo a diferentes velocidades de barrido como 200 mV/s, 
100 mV/s, 50 mV/s y 10 mV/s donde se encontró que las mejores condiciones para 
este material fue una velocidad de barrido de 10 mV/s, ya que al llevar a cabo un 
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barrido más rápido el pico de oxidación de la glucosa no se observó. Por otra parte 






























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Caracterización de nanofibras de carbón (NFCs) 
 
Desde los primeros trabajos sobre sensores de glucosa utilizando glucosa 
oxidasa (GOx) como catalizador los transductores han jugado un papel muy 
importante, considerando esto diversos materiales a nanoescala basados en carbón tal 
como nanofibras, nanotubos, etc., han sido explorados como matrices para 
inmovilización debido a sus propiedades electrónicas y mecánicas únicas,69 
 
Hoy en día la obtención de materiales carbonaceos a pequeñas escalas es de 
gran importancia, una de las técnicas con un enfoque eficiente para la producción de 
uno de estos materiales es el electrohilado el cual produce fibras continuas con un 
diámetro en un rango de decenas de nanómetros hasta varios micrómetros. En el 
presente trabajo se llevaron a cabo diversas pruebas para la obtención de las 
nanofibras poliméricas variando diversos factores como velocidad de flujo, distancia, 
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voltaje y viscosidad de la solución, obteniendo así nanofibras poliméricas uniformes 
como se muestra en figura 5.  
 




Figura 5. (A), (B) Micrografías de nanofibras de PAN a baja y alta magnificación 
electrohiladas a una concentración de 9%. Imagen de fibras (C). Espectro EDXS (D). 
 
 
En la figura 5 se muestran los resultados de análisis morfológico obtenido por 
microscopia electrónica de barrido (SEM) a distintos aumentos, las nanofibras 
poliméricas puras (NFs), y la muestra tal como se obtuvo después del proceso de 
electrohilado (figura 5C). La figura 5A y 5B revelan la típica imagen de SEM de 
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redes entretejidas de nanofibras de PAN, tal como lo ha reportado Nataraj et al 57, en 
donde se puede observar que las nanofibras presentan una superficie uniforme sin 
nanoestructuras secundarias. Así mismo el diámetro promedio de las nanofibras se 
encuentra en un rango de 510 nm a 550 nm, de acurdo a la literatura las estructuras  
uno dimensional (1D) con un rango de diámetro de varios nanómetros a varios 
cientos de micrómetros son considerados manométricos debido a la proporción que 
existe entre la longitud y el diámetro.70  El análisis de EDXS proporcionó la 
composición de las fibras poliméricas en el que se observa la presencia de carbón, 
oxígeno y nitrógeno lo que confirma la pureza del material, figura 5D. En el inserto 
de la figura 5C se muestra una red de nanofibras electrohiladas a escala 
macroscópica. 
 
3.1.2 Espectroscopia de infrarrojo de nanofibras de poliacrilonitrilo (PAN) 
 
La composición química semicuantitativa del producto, obtenida mediante la 
espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDXS) acerca de la composición de 
las nanofibras de PAN, se corroboró mediante espectroscopia de infrarrojo. De 
acuerdo a los análisis realizados a los materiales no se observaron grupos funcionales 
pertenecientes a otras moléculas ni cambios en la estructura molecular debido al 
electrohilado. La figura 6 muestra el FTIR de las fibras electrohiladas el cual se llevó 
a cabo en un rango de 400-3200cm-1. 
A 2900 cm-1 se observa una banda de estiramiento atribuida al grupo CH2, así 
mismo la banda del átomo del grupo nitrilo se localizó a 2300 cm-1. Por otra parte a 
1300 cm-1 se observa una banda de flexión para el grupo CH, además también se  
pudo observar las banda de estiramiento correspondiente al grupo carbonilo atribuida 
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al disolvente debido a que este no se evaporó por completo a 1650cm-1, así como las 
del grupo anima a 1250 y 1100. Estos datos concuerdan con los ya reportados por 
Jingbo Mu et al. quienes sintetizaron nanofibras de poliacrilonitrilo las cuales 














Figura 6. Espectroscopia de infrarrojo de nanofibras de PAN obtenidas por 
electrohilado a 25 kV, 25 cm de distancia y 0.5 mL de velocidad de flujo. 
 
 
3.1.3 Análisis térmico y análisis térmico diferencial de nanofibras de 
poliacrilonitrilo 
 
La figura 7 muestra los efectos y cambios térmicos de las nanofibras 
poliméricas llevado a cabo de 50 ºC a 1000 ºC en una atmósfera de aire-nitrógeno., 
en este análisis se observa una isoterma a 280 ºC debido al cambio de atmósfera 
requerido a esta temperatura para el análisis del material. El estudio 
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termogravimétrico reveló una pérdida de humedad a 280 ºC en atmósfera de oxígeno. 
Posteriormente otra pérdida de peso a 280 ºC y 600 ºC en una atmósfera de nitrógeno 
revela la remoción de componentes selectivos no carbonizados en forma de gas tales 
como H2O, NH3, CO, HCN y CO2. Finalmente una pérdida de peso a 600 ºC a 1000 
ºC sugiere el desprendimiento de N2. El análisis térmico diferencial permitió 













Figura 7. TGA/DTA de nanofibras de PAN. 
 
Un evento exotérmico atribuido a la fusión del material a una temperatura de 
320 ºC ayuda a la confirmación del desprendimiento de material orgánico, 
posteriormente a 750 ºC un evento atribuido a la degradación en la muestra, confirma 
el desprendimiento de N2 en las nanofibras poliméricas observado en el TGA. Los 














carbón a partir de nanofibras utilizando PAN como precursor lo que involucra tres 
etapas principales como se muestra la figura 8.  
 
 Figura 8. Esquema de estabilización y carbonización del PAN.72 
 
La primera etapa consiste en la estabilización del material la cual involucra el 
calentamiento de las fibras de PAN en una atmósfera de oxígeno induciendo a la 
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ciclación de los grupos nitrilo (C≡N) y a la reticulación de las cadenas moleculares 
en la forma de –C=N-C=N-, un proceso que previene la fusión durante la 
subsecuente carbonización. En el segundo paso la carbonización de las nanofibras de 
PAN estabilizadas en una atmósfera inerte,73,74,75 (Figura 8) remueve los 
componentes no carbonizados ya mencionados anteriormente en el análisis TGA y 
finalmente ocurre la pérdida de N2.  
 
3.1.4 Microscopía electrónica de barrido de nanofibras de carbón 
 
La figura 9 muestra la caracterización morfológica de las NFCs puras después 
de ser calcinadas a 600 ºC y 1000 ºC, cabe mencionar que se realizaron diversas 
pruebas para la optimización de las condiciones para la obtención de las nanofibras 
de carbono no sinterizadas. 
 
En la figura 9A se muestra las redes no tejidas calcinadas a 1000 ºC, en esta 
imagen se observan nanofibras sinterizadas, por lo que se decidió realizar estudios a 
600 ºC con la finalidad de conocer la etapa en la que la calcinación se veía afectada. 
La figura 9B y 9C corresponden a las nanofibras de carbón calcinadas a 600 ºC las 
cuales no presentaron ningún efecto de sinterización. Por otra parte, se puede 








































Figura 9. (A.) Micrografía de nanofibras de carbón calcinadas a 1000ºC sinterizadas, 
(B) y (C) imagen nanofibras de carbón calcinadas a 600 ºC no sinterizadas. (D), (E) y 
(F) Imagen de nanofibras calcinadas a 1000 ºC no sinterizadas.  
 
En la figura 9D, 9C y 9F se muestra el material carbonizado a 1000 ºC 
después de haber sido analizado, nuevamente en estas micrografías no se observa 
efecto de sinterización en las nanofibras. Por otra parte, el diámetro de las redes 






produjo entre el proceso de estabilización y deshidrogenación, el cual requiere un 
cambio preciso de atmósfera de aire a nitrógeno a una temperatura de 280 ºC. 
 
3.1.5 Espectroscopia de infrarrojo de nanofibras carbonizadas 
 
En la figura 10 se presentan los espectros de FTIR realizados a las nanofibras 
de carbón (NFCs), estos fueron realizados de 1000 cm-1 a 3500 cm-1, en donde se 
nota la desaparición de las bandas correspondientes a los grupos funcionales del 















Figura 10. Espectro de FTIR de nanofibras de PAN no calcinadas (A) y (B) FTIR de 






3.2 Caracterización de nanofibras de carbón decoradas con ZnO 
A continuación se muestra una tabla con los diferentes experimentos 
realizados (tabla 1) para el sembrado del ZnO, donde a 1% de tiol y a 2-3 
inmersiones no se observó la presencia de nanopartículas de ZnO en la superficie de 
la nanofibras. Por otra parte a 2% de tiol así como a 2 inmersiones se observó 
aglomeración de las mismas. Por lo que los mejores resultados obtenidos fueron 2% 
de tiol y a una inmersión, más adelante se muestran las imágenes de SEM obtenidas 
de estos ensayos. 
% Etanol/Tiol Inmersión en sol’n ZnO 
1% 2 inmersiones 
1% 3 inmersiones 
2% 1 inmersión 
2% 2 inmersiones 
Tabla 1. Experimentos realizados para sembrado del ZnO. 
 
3.2.1 Microscopía electrónica de barrido de nanofibras de carbón con 
nanopartículas 
Las nanofibras de carbón decoradas con ZnO, fueron caracterizadas por SEM 
en donde en la figura 11 se muestran las nanofibras de carbón sembradas con 
nanopartículas de ZnO (NFC-NPsZnO), los sustratos analizados indican claramente 
la inexistencia y la mala distribución de las nanopartículas de ZnO sobre la superficie 
de los mismos, esto se atribuye a la carente funcionalización de las nanofibras. Así 
mismo en las nanofibras correspondientes a una inmersión en la solución coloidal 















Figura 11. Imagenes SEM de nanopartículas depositadas por inmersión en solución 
coloidal a diferente concentración de etanol/tiol. (A) y (B) Micrografía 1% de tiol 2 y 
3 inmersiones. (C) y (D) Micrografía 2% tiol a 2 inmersiones. 
 
Por otra parte, el material mostrado en la microscopia figura 11B, 
corresponde a dos inmersiones, en esta se logran apreciar nanopartículas de ZnO las 
cuales se encuentran aglomeradas. El tamaño de partícula fue observado en un rango 
de 45 nm a 60 nm. En la figura 11C y 11D correspondientes a los ensayos realizados 
a una concentración de 2% de tiol y a dos inmersiones, se puede observar la 
aglomeración del ZnO sobre las NFCs así como una mala distribución. Esto fue 
atribuido a la falta de interacción de la solución con la superficie de las nanofibras 
debido a que los sustratos no fueron dispersados para llevar a cabo la inmersión en el 























Figura 12. (A, B) Micrografías de nanopartículas de ZnO depositadas por inmersión 
en solución coloidal de ZnO sobre NFCs, utilizando tiol (2%). (C) Espectro de 
EDXS de NFCs con nanopartículas de ZnO. 
 
Así mismo en figura 12A y 12B se muestran los resultados obtenidos de los 
ensayos realizados con una concentración de 2% de tiol a una inmersión donde se 
aprecia claramente la considerable mejora existente en la distribución de las NPsZnO 
sobre las NFCs, en comparación con los resultados obtenidos anteriormente. 
Conjuntamente se llevó a cabo el análisis de espectroscopia de energía dispersiva 
(EDXS, figura 12C), el cual permitió corroborar la presencia de nanopartículas ZnO 






A continuación en la figura 13A y 13B obtenidas del sembrado vía in situ, se 
logra apreciar una mejoría considerable en la distribución de las nanopartículas, 
además de encontrarse en mayor proporción que en las anteriormente obtenidas con 
el tiol y la solución coloidal, lo cual sugiere que la agitación influye en el sembrado 
de las NPsZnO debido a que puede ayudar a la penetración de las partículas de ZnO 
a través de las nanofibras. Por otra parte, este método presentó una gran desventaja 
en comparación con el del tiol, ya que para llevarse a cabo esta técnica se requiere 
una agitación constante lo que ocasiona un rompimiento de la película lo cual podría 
afectar en la realización de los análisis electroquímicos. 
 
Simultáneamente se llevó a cabo la medición de las NPsZnO en la que se 
observó un tamaño promedio de 16 nm a 60 nm (figuras 13C y 13 D). Sin embargo, 
también se encontró la presencia de otros materiales como el Ca, Cl y Si, el origen de 
estos es probablemente al agua utilizada para el lavado de los materiales (figura 13E) 
por lo que estos materiales no fueron utilizados para ser probados. Por otro lado, esta 
técnica podría utilizarse para futuros trabajos que requieran la obtención de este tipo 
de materiales mejorando las condiciones y reactivos para eliminación de cualquier 
tipo de impurezas. Así mismo las pruebas electroquímicas podrían llevarse a cabo 






































Figura 13. (A, B, C y D) Micrografías de nanopartículas de ZnO depositadas sobre 
NFCs sembradas vía in situ a diferentes magnificaciones. (E) Espectro de EDXS de 













3.2.2 Microscopía electrónica de barrido de nanofibras de carbón decoradas con 
nanoestructuras de ZnO 
 
Las imágenes de SEM presentadas en la figura 14 proporcionaron una 
observación clara de las muestras de las NFCs decoradas con ZnO sintetizadas. La 
figura 14A y 14B a alta magnificación permitieron observar la morfología cristalina 
del ZnO en la que se encuentra presente. En estas imágenes se exhiben claramente la 
morfología del ZnO en forma nanocables y nanobarras, En estas imágenes se exhiben 
claramente la morfología del ZnO en forma nanocables y nanobarras, esto es debido 
al uso de la hexametilentetramina ya que esta propisia el crecimiento preferencial de 
los planos {1010} del ZnO y el resto del cristal forma el prisma hexagonal, donde el 










Figura 14. (A) y (B) Micrografías de nanofibras decoradas con nanoestructuras de 
ZnO a alta magnificación. 
 
Por otro lado la heterogeneidad en las nanoestructuras podría ser atribuida a 




factores que intervienen en la morfología de los nanomateriales, además de la 
concentración, temperatura, entre otros. 77 
 
3.2.3 Microscopía electrónica de barrido de nanofibras de carbón decoradas con 
nanoestructuras de ZnO y CuO 
 
La figura 15A y 15B muestra la imagen de las NFCs decoradas con ZnO-
CuO. En la que se exhiben tres diferentes estructuras del ZnO y del CuO obtenidas 
sobre la superficie de las NFCs. Como se observa en estas imágenes el ZnO exhibe 
un crecimiento tipo barras y clusters esto se debe a la contribución de la 
hexametilentetramina en el proceso de crecimiento como se mencionó anteriormente 
además esto también es atribuido a la presión, debido a que esta no se puede 
controlar en el recipiente. 
 
Por otra parte, en estas imágenes también se muestran los resultados del 
análisis morfológico obtenido por SEM de las estructuras de CuO en el que se 
observa una morfología uniforme en toda la muestra tipo hoja. Por otro lado estas 
nanohojas muestran dimensiones superiores en comparación con las NFCs esto se 
atribuye a la concentración de los precursores, además del tiempo de reacción debido 
a que esto afecta directamente a la nucleación y crecimiento de los materiales tal 














Figura 15. (A) y (B) Micrografías a alta magnificación de NFCs con nanoestructuras 
de ZnO-CuO. 
 
3.2.4 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) de nanofibras de carbón 
decoradas con nanoestructuras de ZnO y CuO 
 
Es posible apreciar en la figura 16C una de las estructuras que decoran las 
nanofibras y en alta resolución de TEM se midió la distancia interplanar que existe 
en el arreglo cristalino de la figura 16C y se pudo corroborar que esta distancia es de 
2.47 Å la cual corresponde a la familia de planos {101} de la estructura tipo zincita 
del semiconductor ZnO. 
 
En la figura 16D se presenta el patrón de difracción de electrones de área 
selecta en donde fue posible identificar las familias de planos del ZnO {101}, {103} 
y {112} y del CuO {111} de acuerdo a las fichas JCPDS 00-036-1451 y JCPDS 01-
080-1916 respectivamente. 
 




En la figura 16A y 16B se muestra una micrografía adquirida por TEM en 



















Figura 16. (A) y (B) Microscopía electrónica de transmisión modo Bright Field de 
NFC/ZnO-CuO. (C) Estructura atómica, confirmación de la estructura cristalina de 

















3.2.5 Difracción de rayos X (DRX) de las nanofibras de carbón puro y decorado 
con nanoestructuras de ZnO y CuO 
 
Los espectros de difracción de rayos X (DRX) de las NFCs puras y de las 
muestras obtenidas de NFCs/ZnO, NFCs/CuO y NFCs/Zn-CuO se muestran en la 
figura 17. En la figura 17A se identifica un pico ancho centrado alrededor de 24 y 44̊ 
de 2θ el cual fue atribuido a las familias de planos {002} y {100} de la estructura del 
carbón en NFCs.71 Ahora bien, comparando los espectros obtenidos de las NFCs con 
los de las muestras de NFCs/ZnO, NFCs/CuO y NFCs/Zn-CuO, se observa 
claramente (ver figura 17B y 17C) la formación de las familias de planos 
{100},{002},{101} así como el plano {110} correspondientes al ZnO con estructura 
tipo zincita (JCPDS 00-036-1451), los planos {-111}, {111}, {-202}, {-113}, {310} 
y {-221} correspondientes al CuO con estructura tipo tenorita (JCPDS 01-080-1916). 
Por otra parte, como se observa en el análisis DRX las señales del carbón y del ZnO 
se encuentran traslapadas. 
 
Por otra parte, los dos picos anchos en el intervalo entre 10 y 30̊ de 2θ son 
correspondientes al carbón de las NFCs. Por otro lado, en figura 17D se identifican 
los grupos de planos pertenecientes al ZnO y CuO. Todo lo anterior indica que la 
composición de las nanofibras fue de ZnO, CuO y NFCs. Así mismo, se observó un 
ligero corrimiento de los picos, lo cual fue atribuido a la preparación de la muestra, 
ya que ésta se encontraba en forma de película la cual no se podía sujetar al porta 
muestra debido a que podría romperse.  
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Figura 17. Patrones de difracción de rayos X (DRX) de NFCs, NFCs/ZnO, 
NFCs/CuO y NFCs/ZnO-CuO. 
 
3.2.6 Voltamperometría cíclica de las NFCs con ZnO y CuO para el sensado de 
glucosa 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de las pruebas 
electroquímicas de las NFCs decoradas con ZnO y CuO para el sensado de glucosa.  
Como se mencionó anteriormente para las pruebas electroquímicas se variaron tanto 
las concentraciones de NaOH, glucosa y la velocidad de barrido con el objetivo de 
encontrar las mejores condiciones para estas pruebas (véase en la sección 2.2.6.1). 
Por otro lado, todos los voltamperogramas cíclicos mostrados en esta sección fueron 
llevados a cabo a una velocidad de barrido de 10 mV/s debido a que al aumentar la 
velocidad de barrido el pico de oxidación de la glucosa no se podía observar al llevar 
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concentración de glucosa utilizada fue de 1 mM. Además para todos los 
experimentos se usó un blanco sin glucosa (SG), los cuales se encuentran en el 
recuadro del lado superior izquierdo de cada imagen en el cual no se observa ningún 
fenómeno de óxido-reducción. Lo que conlleva a que los resultados obtenidos que se 
muestran en las siguientes figuras pertenecen solo al proceso de oxidación de la 
glucosa. 
 
Los resultados de las pruebas voltamperométricas del NFCs/ZnO se muestran 
en la figura 18, en donde se puede observar la ausencia de los picos de oxidación y 
reducción de la glucosa, de tal manera que los resultados obtenidos en presencia y en 
ausencia de glucosa son iguales. Lo anterior comprueba la incapacidad del material 













Figura 18. Voltamperometría cíclica sin glucosa y con glucosa a 1mM de NFCs 
decoradas con ZnO a 10 mV/s. 
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Figura 19. Voltamperometría cíclica sin glucosa y con glucosa a 1mM de NFCs 
decoradas con CuO a 10 mV/s. 
 
En la figura 19 se presenta el comportamiento electroquímico de las NFCs 
decoradas con estructuras de CuO frente a la solución de glucosa, aquí es posible 
observar nuevamente la ausencia de los picos de oxidación/reducción de la glucosa, 
por lo que también este sistema NFCs/CuO es ineficiente para la detección de este 





































Figura 20. Voltamperometría cíclica sin glucosa y con glucosa de NFCs decoradas 
con ZnO-CuO a 10 mV/s. 
 
Finalmente la combinación de estructuras de ZnO y CuO decorando las NFCs 
resultó efectiva para el sensado de la glucosa, debido a que para este sistema se 
detectó el pico de oxidación a 0.65V de potencial anódico de la glucosa la cual es 
oxidada a ácido glucónico, pero por otra parte no se logra apreciar el pico de 
reducción de la glucosa lo que indica que para este sistema de NFCs/ZnO-CuO la 
oxidación de la glucosa es irreversible como se puede apreciar en la figura 20. 
La eficiencia de este sistema combinado de nanoestructuras semiconductoras con el 
material carbonáceo puede ser atribuida a un efecto sinérgico entre las estructuras de 
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CuO y ZnO. Es posible que el CuO actúe como catalizador, incrementando la 
velocidad de sensado de glucosa por parte del ZnO.  
 
Una posible explicación de la ventaja que se presenta cuando tenemos 
los semiconductores presentes en las nanofibras de carbón, está relacionada con el 
tipo de unión entre estos materiales. El ZnO es un semiconductor tipo n, mientras 
que el CuO es un semiconductor tipo p. Justo en la unión de dos materiales diferentes 
existe una transferencia de electrones del material que tiene más portadores de carga 
hacia el otro, hasta alcanzar el equilibrio. Es posible que la unión p-n entre los 
semiconductores favorezca el flujo de transferencia electrónica que permite la 























1.- Se establecieron las óptimas condiciones para obtención de las NFCs utilizando 
PAN como precursor mediante la técnica de electrohilado, además se consiguió 
determinar las condiciones para una carbonización controlada en una atmosfera de 
aire-nitrógeno, obteniendo de esta forma nanofibras de morfología uniforme y 
tamaño nanometríco. 
 
2.- La carbonización controlada redujo el tamaño de las nanofibras de PAN y 
produjo nanofibras de carbón semigrafitico.   
 
3.- Se determinaron las condiciones óptimas para la producción de nanoestructuras 
de ZnO/CuO mediante el sembrado y crecimiento de nanopartículas sobre las NFCs. 
Donde el ZnO presentó una morfología tipo barra y tipo aguja y el CuO una 
morfología tipo hoja. El CuO presentó una dimensión mayor a la de la NFCs debido 
a la concentración de los reactivos. 
4.- La diversidad en la morfología y la cantidad de material en la superficie de las 
nanofibras son de gran importancia en la eficiencia del material ya que ésta se ve 
perjudicada cuando se tiene pobres cantidades depositadas. Así mismo, el ZnO no 
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presenta sensibilidad por sí sólo, ante la presencia de la glucosa, del mismo modo el 
CuO presentó la misma incapacidad de detección.   
 
5.- El uso de CuO como catalizador en el ZnO ha demostrado que el electrodo 
modificado de NFCs/ZnO-CuO presenta propiedades para oxidar la glucosa, en 
comparación a los de NFCs/ZnO y NFCs/CuO los cueles no presentaron ninguna 
actividad de oxidación para esta. Lo que permitió tener una idea que al depositar 
estos dos materiales depositados en el mismo sustrato, la eficiencia de éstos 




1.- De acurdo a los ensayos realizados se sugiere que para evitar la sintonización de 
las nanofibras de poliacrilonitrilo el cambio de atmosfera de aire a nitrógeno se debe 
de realizar exactamente a 280 ºC. 
 
2.- Funcionalización de los materiales utilizando diferentes soluciones acidas para 
lograr un mejor depósito de las nanopartículas del ZnO sobre las nanofibras. 
 
3.- Depositar el CuO sobre las NFCs-ZnO utilizando una diferente morfología del 
CuO y evaluar si existe un cambio significativo en los picos redox de la oxidación de 




4.- Evaluar la sensibilidad y estabilidad de los materiales obtenidos mediante 
cronoamperometría utilizando diversas condiciones tanto de concentración como de 
tiempo. 
 
5.- Evaluar la selectividad de los materiales utilizando diversas interferencias que 
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